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คุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายนิว้ YUWELL รุ่น YX301 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. วตัถุประสงค์ 
 เคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิว ยีห่อ้ Yuwell รุ่น YX301 มีขนาดเล็กกะทดัรัด ใชว้ดัออกซิเจนบริเวณ
ปลายน้ิวไดอ้ยา่งแม่นย  า สามารถพกพาไปใชง้านนอกสถานท่ีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีระบบการแสดงผล
ผา่นระบบจอดิจิตอล ใชง้านไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ 

 
2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1. ขนาด ยาว 5.8 x กวา้ง 3.2 ซม. 
2.2. น ้าหนกั 54 กรัม (รวมแบตเตอร่ี ขนาดAAA 2 กอ้น) 
2.3. แสดงหนา้จอ OLED 
2.4. ตวัเคร่ืองปิดเองอตัโนมติั หลงัหยดุใชง้านเกิน 8 วนิาที 
2.5. ใชแ้บตเตอร่ีอลัคาไลน์ ขนาด AAA 1.5 โวลต ์จ านวน 2 กอ้น 
2.6. รับประกนั 1 ปี จากการใชง้านปกติ 

 
3. คุณลกัษณะทางเทคนิค 

3.1. ใชว้ดัปริมาณออกซิเจนในเลือด ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด (Sp0²) อตัราการเตน้ของชีพจร 
(PR) 

3.2. ใชว้ดัค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดไดร้ะหวา่ง 70-100% ± 2% 
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3.3. ใชว้ดัค่าอตัราการเตน้ของชีพจรไดร้ะหวา่ง 25-250 คร้ัง/นาที ± 1 BPM 
3.4. ช่วงแรงดนัไฟฟ้า 2.6 – 3.6 โวลต/์ ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ 40 mA 

 

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.1. สายคลอ้งตวัเคร่ือง  จ านวน  1 เส้น 
4.2. แบตเตอร่ีอลัคาไลน์ AAA 1.5V จ านวน  2 กอ้น 
4.3. คู่มือการใชง้าน   จ านวน  1 เล่ม 

 


